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过层级式分流获得单根芯片柱 300 nL /min 的纳升级流速。考察了 8 通道芯片色谱分离的可行性和有效性，
获得了 80000 plates /m 的优良柱效和保留时间 ＲSD= 1．1%的柱间重现性。以蛋白酶解物为样品，考察了此系
统在复杂生物样品高通量分离分析中的应用潜能。
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1 引 言
















实现。Jacobson 等［4，5］在玻璃芯片上键合 C18固定相用以分离染料，理论塔板高度达到了 4．5 mm。开管
柱加工便捷，柱再生容易，但是由于其相比太低、柱容量有限，样品很容易过载，因而近二十年来发展缓
慢。为了提高柱内固定相比表面积，He 等［6］提出了 COMOSS( Collocated monolith support structures) 结
构，该结构利用微加工技术在芯片分离通道中直接刻蚀出完全均一的微柱结构，用以提供固定相载体，
并在表面键合聚苯乙烯磺酸作为固定相，用于反相模式的电色谱分离，在 4．5 cm 长的柱床中获得了
35000 塔板数。然而，这种逐步“雕刻”柱床的方式加工成本过高，制约了其进一步研发和普及应用。
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各类分析物的分离提供了便利。Yin 等［7］自 2005 年起连续介绍了 Agilent 公司研制的高性能液相芯片
色谱 /质谱联用系统。他们利用激光烧蚀技术在聚酰亚胺芯片上设计了 150 mm 的分离孔道，填充




( PDMS) 芯片上制得了键合有 β 或 γ-环糊精的聚甲基丙酰胺整体柱床用于氨基酸的手性分离。Throck-
morton 等［9］在玻璃芯片上采用紫外引发方式，聚合生成 7 cm 长的甲基丙烯酸酯类整体柱并应用于多肽
















JKG-2A 光刻机( 上海光学机械厂) ; Nikon L150 金相显微镜( 日本 NIKON 公司) ; CK-250L 超声波
打孔机( 汕头市金士达超声机器制造公司) ; Centurion Q50 烤瓷炉( 美国 NEY 公司) ; Harvard PHD
2000 精密注射泵( 美国 Harvard 公司) ; KQ-50DE 型数控超声波清洗器( 昆山市超声仪器有限公司) 。
依利特 P230 高压泵( 大连依利特分析仪器有限公司) ; 手动泵( 美国 Unimicro Technologies 公司) ;
PDC-002 等离子体处理机( 美国 Harrick Plasma 公司) ; Ultimate 3000 纳流泵( 美国 Thermo Fisher 公
司) ; 200 nL 手动进样阀 ( 荷兰 Valco Instrument 公司) ; ActiPix D100 多道紫外柱上检测器 ( 英国
Paraytec 公司) 。
去铬液( 硝酸铈铵洗液: 50 g 硝酸铈铵加 12 mL HClO4，加水至 300 mL) ; 玻璃腐蚀液( HF-HNO3-
H2O，5∶ 10∶ 85，V /V) ; 二硫苏糖醇( DTT) 、碘乙酰胺( IAA) 、三氟乙酸( 分析纯，美国 Sigma-Aldrich 公
司) ; 血管紧张素、细胞色素 C、胰蛋白酶( 试剂级，美国 Sigma-Aldrich 公司) ; 乙腈( 色谱纯，德国 Merck
公司) ; 实验用水为 Milli-Q 超纯水系统( 美国 Millipore 公司) 制备的超纯水。
匀胶铬版玻璃基片( 型号 SG2506，等级 Um，铬层厚度 145 nm，光胶类别 Az1805，胶厚 570 nm) 以及
同型号抛光片均购自长沙韶光微电子公司; PMMA 芯片( 深圳日昌亚克力有限公司) ; 螺丝密封胶圈
( 厦门大学化学化工学院金工室) ; PEEK 接头( 美国 IDEX 公司) ; 弹性石英毛细管 ( 50 mm i． d．，
365 mm o．d．，永年锐沣色谱器件有限公司) ; PTFE 套管( 美国 Sigma-Aldrich 公司) ; PDMS 单体和固化
剂( 美国 Dow Corning 公司) 。
2．2 实验方法
2．2．1 芯片设计与制备 本研究所用多通道芯片如图 1 所示。芯片主体结构采用玻璃芯片键合而成，在
105第 4 期 周拙恒等: 阵列式多通道芯片液相色谱初探
其上游的石英毛细管输送液体，通过 PEEK 接头连接玻璃芯片; 在其下游的玻璃芯片与 PDMS 芯片通过等
离子体键合，并在 PDMS 芯片上插入石英毛细管，导出每一通道的色谱流出液至下游的光学检测单元。
图 1 阵列式色谱芯片设计图( A) 与芯片实物( B)
Fig．1 Design of array column chromatography chip ( A) and photo of real device ( B)
玻璃芯片采用标准光刻结合湿法腐蚀制作( 步骤如图 2) : ( 1) 绘制掩膜 用 AutoCAD 绘图软件设




出的紫外光透过掩膜版照射到涂有光刻胶的玻璃基片上，曝光时间为 80 s。( 3) 显影 使用 0．5%
NaOH 显影液进行显影，显影时间为 7 s，轻微晃动玻璃片，以大量超纯水中冲洗，浸泡 5 min 后，取出用
氮气吹干，135℃下烘 15 min，起坚膜的作用，显微镜下观察光刻效果。( 4) 去铬层 将光刻好的玻璃基
片置于去铬液中，浸泡振荡 60 ～ 70 s，超纯水冲洗干净。显微镜下观察微通道部分的 Cr 层完全除去。
( 5) 刻蚀通道 将去铬层的玻璃基片浸入盛有腐蚀液的塑料烧杯中，使铬板玻璃与腐蚀液充分接触，然
后将其转移至恒温水浴锅中。控制恒温水浴锅温度为 45℃，根据所要得到的通道宽度、深度确定刻蚀
时间( 1 h) ，锥尾孔道部分因所需尺寸较小，第一次刻蚀时用胶带封住。刻蚀后取出，以大量流动超纯水
冲洗干净，氮气吹干，此时玻璃基片表面获得一定深度的微凹槽结构。( 6) 二次刻蚀 将锥尾部分胶带
揭开，暴露孔道继续刻蚀 15 min，得到锥尾部分孔道。( 7) 去光刻胶和铬层 将腐蚀有微凹槽的玻璃基
片置于丙酮中浸泡、轻轻振荡，去除光刻胶。待玻璃表面由红棕色变为亮黄色，取出，以超纯水彻底清除
基片表面的光刻胶。将玻璃置于去铬液中浸泡，直到露出透明的玻璃表面为止，以超纯水冲洗干净。
( 8) 超声钻孔 采用 CK-250L 超声波打孔机以超声钻孔的方式在玻璃芯片相应的位置上加工小孔。芯
片入口孔径为 2 mm，出口孔径为 0．5 mm。( 9) 键合前预处理 将玻璃基片和盖片依次经丙酮、乙醇、超
纯水各超声清洗 10 min，以除去玻璃基片表面的残余光胶、玻璃碎片、尘埃颗粒等。将玻璃基片与盖片
在浓 H2SO4-H2O2( 3∶ 1，V /V) 溶液中浸泡 8～12 h。( 10) 高温键合 将玻璃基片和盖片从浓硫酸中取出，
在流动的超纯水中清洗，至玻璃表面形成薄薄的水膜，将基片和盖片合并，用氮气吹干。接着放入程序
升温烤瓷炉中，设置升温程序: 10 min 内从室温升至 100℃，恒温 l h，然后在 30 min 内升至 580℃，恒温
键合 2 h，再缓慢降至室温。键合前，在芯片的下面和上面分别垫表面清洁后的硅片，并用铁夹将其固
定，以保证芯片的平整和光洁，并能防止键合过程中基片和盖片之间出现相对滑动。
2．2．2 芯片柱填充 将 1 mg 5 mm C18反相填料与 1．5 mL 乙腈在超声条件下混匀，制得填料匀浆液，用
高压恒流泵填充，在用高压泵填充之前可先用手动泵预填充约 0．1 cm，使其形成基石效应，形成稳固的
柱塞。在用高压泵填充时，首先使用较低压力填充，当填充到 2 cm 时，使用高压填充。在倒置显微镜下
观测，当填充到所需要的长度( 2．5 cm) 时，可不再加压，待其压力降到 0 psi 时，卸下芯片，完成填充。在
芯片柱使用之前，需连接至高压泵对柱床进行平衡和压实。由于在芯片柱床的入口端没有柱塞，在使用
过程中避免柱压的骤降，降低填充床弹出的风险。
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图 2 玻璃芯片加工流程
( A) 曝光; ( B) 显影; ( C) 去铬层; ( D) 刻蚀通道; ( E) 去光刻胶和铬层; ( F) 高温键合。
Fig．2 Fabrication workflow of the glass chip
( A) Exposure; ( B) Development; ( C) Ｒemoval of Cr layer; ( D) Etching channel; ( E) Ｒemoval of photoresist and Cr
layer; ( F) High temperature bonding．
2．2．3 接口设计与加工 由于芯片柱阵列需要和上游的纳流泵以及下游的光学检测器耦合，因此需要
设计牢固的芯片接口装置。在入口端，在两块 3 cm×8 cm 的 PMMA 芯片上利用车床铣出 4 个螺纹孔，
以 4 个不锈钢螺钉固定两张芯片。两张 PMMA 芯片内部依次夹入 PEEK 接头、密封圈和玻璃芯片。在
其中一片中央钻出孔径为 2 mm 的圆孔用以固定 PEEK 接头，接头与玻璃芯片连接处点入 0．8 mm 的橡
胶圈密封，经承压测试，入口端在 600 psi 条件下无漏液情况发生。入口密封装置示意图如图 3 所示。
图 3 入口端三层夹具型耐压接口设计( A) 与实物( B)
Fig．3 Sandwich configuration for the high pressure entry interface design ( A) and photo of the real device ( B)
芯片出口端需与毛细管连接，用以将洗脱液接出，进行柱上紫外检测。将 PDMS 单体与固化剂以质
量比 10∶ 1 混合，充分搅拌混匀，倒入玻璃培养皿中，真空脱气。将盛有预聚体的培养皿放入电热鼓风干
燥箱中，65℃固化 2 h。将固化好的 PDMS 切割成 0．5 cm×1．0 cm 小块，中央位置用打孔器开孔径为
1．2 mm的小孔。打孔后的小块和玻璃芯片一起放入等离子处理机真空处理 2 min，将小块上的孔和芯
片上的孔对准后贴合，然后依次在孔内插入 PTFE 套管和毛细管，实现毛细管和芯片的连接( 图 4) 。
2．2．4 蛋白酶解 称取 6 mg 细胞色素 C，溶于 150 mL NH4HCO3 缓冲溶液( 40 mmol /L，pH 8．0) 中，加
入 48 μL DTT 溶液( 50 mmol /L) ，56℃水浴 45 min。冷却至室温后加入 162 μL IAA( 55 mmol /L) ，黑暗
中放置 30 min。加入适量的胰蛋白酶，使蛋白质与酶的质量比为 50∶ 1，37℃下水浴 2 h。加入等量的酶，
37℃水浴 17～18 h，加入适量甲酸终止反应。将此样品脱盐，加入适量的缓冲液，于!20℃保存，待用。
2．2．5 芯片色谱分离 ( 1) 烷基苯色谱分离条件 样品: 烷基苯，进样量: 200 nL( 每柱 25 nL) ，流动
相: 60%( V /V) 乙腈，总流速: 2．4 mL /min( 每柱 300 nL /min) ，检测波长: 214 nm。( 2) 蛋白酶解物色谱
分离条件 样品: 细胞色素 C 酶解产物，进样量: 200 nL( 每柱 25 nL) 。流动相 A: 0．05%( V /V) 三氟乙
酸溶液; 流动相 B: 0．05%( V /V) 三氟乙酸的乙腈溶液。梯度洗脱: 0 ～ 4 min，5% B; 4～30 min，5% ～
60% B; 30～60 min，60% B。总流速: 2．4 mL /min( 每柱 300 nL /min) ，检测波长: 214 nm。
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图 4 出口端接口设计( A) 与实物( B)
Fig．4 Design of exit interface ( A) and photo of real device ( B)
PDMS，Polydimethylsiloxane; PTFE，poly( tetra fluoroethylene) ．
3 结果与讨论
3．1 芯片设计与加工
本研究采用的芯片设计如图 1 所示。此芯片分为 4 个功能区域: ( 1) 样品与液体引入区、( 2) 分流
区、( 3) 填充柱床区、( 4) 出口区。由于采用了压力模式的液相色谱分离，所以芯片主体材料选择了能
够耐受高压的玻璃芯片。然而，在选择芯片的上下游接口材料时，除了承压问题，还需要综合考虑芯片
材料的易加工性。因此，在样品与液体引入区，在玻璃芯片母体之上，以三层夹心的方式在玻璃芯片上
下层耦合了 PMMA 芯片。这主要是因为 PMMA 材料易于螺纹钻孔，通过 PEEK 螺丝与刃环引入并固定




针对微纳尺度流体的获得与控制，通常采用大比例分流比的方式获得，如母液流速 1 mL /min，采用
1 ∶ 1000 的分流比，即可获得 1 mL /min 的流速。本研究需要同时获得 8 个通道的纳升级流速。采用如
图 1 所示的( 分流区) 层级分流的方案，即将母液以 1 分 2、2 分 4、4 分 8 的方式逐级分为每个通道 1 /8







柱床的下游设计制造了细内径的锥尾孔道( 图 5) ，使填料颗粒形成基石效应［13］，将填料限制于柱床内。
此锥尾孔道宽度20 mm，对于 5 mm 填料，能够很好地形成基石效应，且填料不流失。




微通道尺寸如下: 分流区孔道宽度 300 mm，柱床宽度 100 mm，柱床长度 25 mm，锥尾部分宽度
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图 5 ( A) 芯片柱掩膜设计图; ( B) 芯片柱床电镜图
Fig．5 ( A) Mask design chip chromatography columns; ( B) Scanning electron microscopy ( SEM) image of a
packed chip column bed
3．3 平台构建
在芯片柱阵列装置的入口端依次连入 PEEK 接头、PTFE 套管和毛细管; 毛细管另一端连接进样阀
和高压纳流泵( 图 6) 。柱阵列下游插入 8 根相同长度( 10 cm) 的毛细管( 50 mm ID) ，毛细管距末端
3 cm处用电阻丝烧出 1 cm 宽光学检测窗口，将 8 根毛细管捆扎成束置于多道紫外检测器的检测卡槽
中。搭建完成后的平台如图 6 所示。使用了 ActiPix 多通道紫外检测器，此检测器基于紫外分光光度
法，能够同时容纳 1～8 个通道的毛细管同步检测。本研究选定波长 214 nm，对烷基苯和多肽混合物进
行分析。
图 6 阵列式芯片色谱操作平台: ( A) 阵列式光学检测器; ( B) 芯片色谱系统全貌; ( C) 8 柱检测窗口集束
Fig．6 Array chip chromatography platform: ( A) array optical detector，( B) total layout of the array chip chroma-
tography system，and ( C) cartridge for the 8 column optical detection windows
3．4 芯片色谱应用与评价
首先在等度洗脱条件下考察了此芯片柱的分离效果。以 4 种烷基苯的混合物为标准品，在 60%
( V /V) 乙腈条件下进行等度分离。由图 7 可见，4 种烷基苯均获得了良好的分离，且 8 根芯片柱之间重
现性良好。以最后一个峰即丁苯为标准，计算 8 根芯片柱平均柱效为 2000 plates，即 80000 plates /m，
plate 高度 12．5 mm。显然，对于 5 mm 硅胶颗粒填料，柱效令人满意。但是，需要指出的是，此芯片柱的
前端( 分流区) 和后端( 毛细管) 的连接管路都会造成死体积，并影响柱效。
在梯度洗脱条件下，以蛋白质细胞色素 C 的酶解物为样品，评价色谱性能。如图 8 所示，8 根芯片
柱均获得了较理想的分离效果，且柱与柱间重现性良好。以色谱图中部最高峰( 保留时间约 33 min) 为
标准，计算 8 根芯片柱梯度分离的保留时间柱间重现性，结果令人满意( ＲSD= 1．1%，n = 8) 。同样地，还
计算了峰面积( 最后一个高峰，约 39 min 处) 和分离度( 最后两个高峰，约 38 和 39 min 处) 的柱间重现
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图 7 并行 8 通道芯片柱色谱等度分离烷基苯( 甲苯、
乙苯、丙苯、丁苯，按洗脱顺序)
Fig．7 Separation of alkylbenzenes by isocratic elution on
parallel 8 chip columns ( methyl-，ethyl-，propyl-，butyl-
benzene，in the order of elution)
图 8 并行 8 通道芯片柱色谱梯度分离蛋白酶解物
Fig．8 Separation of protein digest by gradient elution on
parallel 8 chip columns
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Microfluidic Array Liquid Chromatography: A Proof of Principle Study
ZHOU Zhuo-Heng，LIU Ya，ZHANG Bo*
( College of Chemistry ＆ Chemical Engineering，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract Miniaturization of separation techniques can minimize consumption of solvent and requirement of
sample size and leads to high efficiency，high speed，high resolution and high throughput analysis． In this
study，a microfluidic chip-based array liquid chromatographic platform enabling multicolumn separation and
detection was developed． The platform was based on the combination of glass，poly ( methyl methacrylate )
( PMMA) and polydimethylsiloxane ( PDMS) chips and up to 8 packed chromatographic channels were manu-
factured on such a microfluidic device． Pressurization experiments showed that the array chip could be reliably
used under pressure-driven liquid chromatographic mode． A nanoflow of 300 nL /min per column was realized
through multi-stage flow splitting． We investigated feasibility and effectiveness of the 8 column array chip and
obtained a high efficiency of 80000 plates per meter and a good reproducibility of ＲSD= 1．1% for the retention
time． Using a protein digest as the sample，we also explored the chip＇s potential applicability in high through-
put separations of complex biological samples．
Keywords Microfluidics; Liquid chromatography; Chip chromatography; Multicolumn array; High
throughput
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